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V.z
Ing. Viktor
vedoucí AMS K22

t. vlnsrNÍr ruĚŘtpt A(příp. podatel): MP tvančice

z. NÁznv A Typ nnĚŘlola:
2.1 Vyrobní číslo měřidla:
2.2 V;foobní číslo sensoru:
2.3 Rozsah měření:
2.4 V;j,robce:
2.5 Výrobní čísla schválených skříní:

RAMET a.s., Letecká ll10, ó86 04 KUNOVICE

razitko AMS K22

Silniční rychloměr AD9
14la430
l4l0765
20až250km/h
RAMET a.s. Kunovice
lll02l3, Hřbitovní (sloup 81), lvančice

3. POUŽITE ETALONY A MĚŘrDLA S NÁVAZNOSTÍ NA SrÁrNÍ ETALONY PŘÍSIUŠNB JEDNOTKY
3.1 Etalonový rychloměr R306102N, v.č. 00l, kalibrační list 8012-KL-50261-25, dat. kalibrace 22.9.2025
3.2 Mikrovinný čitač HP 5352B, v.č. 3049A0116ó, kalibrační list l0l3-KL-40025-25, dat. kalibrace 23.7.2025
3.3 Generátor TABOR ELECTRONIC WWl074,v.č.209143, kal. list l0l3-KL-20027-25, dat. kalibrace '10.9.2025

3 .4 Měřické pásmo Richter 308WP-I/50m, i.č. DS3788, kalibrační list 60 l4-KL -H0599-24, dat. kalibrace 7 .l l .2024
3.5 SimulátorVFM R3144l5N,v.č. ll1000l,kalibračnílist 10l3-Kt-40025-24, dat.kalibrace29.10,2024
3.6 MikrovlnnýrychloměrPA50306l,v.č.03/0002,kalibračnílist2025000l5,dat.kalibrace21.08.2025

4. MĚŘIDLO BYLO ZKOUŠENO: na základé požadavků Opatření obecné povahy číslo 0t t 0-0OP-C005-09 podle
metrologic§ch předpisů MPOl-MPl l anazákladě Rozhodnutí o udělení
autorizace 38/2000 ze dne 21.12,2000

5. PODMÍNXY tUĚŘnXÍ: podle požadavk& Opatření obecné povahy číslo 0I l I-0OP-C005-07
teplota v laboratoři (23 + 3) "C, rel. vlhkost vzduchu max.75 %o

6. VÝSLEDEK ZKOUŠKY: Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má
požadované metrologické vlastnosti (viz Certifftát o schválení typu stanoveného
měřidla se mačkou schválení §pu TCM 162103-3832).
Závér: Rychloměr byl jako stanovené měřidlo ověřen a splňuje požadavky
stanovené Opatřením obecné povahy číslo 0I I I-0OP-C005-09.
Lze jej používat k měření rychlosti za d,odňování Návodu k obsluze.

7. zpŮsoB vyzNAčENí orrĚŘnní xl mĚŘtoLn:
uřední anačky umístěné na místech uvedených v certifikáfu o schválení typu
stanoveného měřidla viz bod 6.

8. PLATNOSr OVĚŘUNÍ: podle §7 odstavec l Vyhlašky MPO č. 262/2000 Sb, v platném mění, Ověření
zaniká v případech uvedených v §7, odstavec 2 této vyhláš§. Doba platnosti
ověření l rok podle Vyhlášky 345/2002 Sb. v platném znění.
Konec platnosti ověření dne 21.10.2026

9. ovĚŘENÍ rnovnol: PetraBočková DATUM ZKOUŠKY: 22.10.2025

E*4
Tento ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožovánjinak než celý.
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